
 
 

 

CURSO – MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DA VENTILAÇÃO MECÂNICA 

 

Gabarito – Módulo 6 

 
QUESTÃO RESPOSTA 

1 C 

2 D 

3  As linhas ultrapassam o zero, o que pode indicar esforço inspiratório 

excessivo do paciente, em virtude de ajuste inadequado da 

sensibilidade à pressão. O ajuste da sensibilidade pode minimizar a 

alteração gráfica. 

4 C 

 


